
 

 

 

日本語設定の ONA-800 FCOMP-PRO で作成された TrueBIDIR 日本語 pdf レポートを以下の手順により英語版

pdfレポートに変換することが可能です。 

 

1. 英語表示への変更 

日本語表示に設定されている場合は、以下の手順で英語表示に変更します。 

1. システム > 地域 > English (英語) に設定します。  

2. 電源ボタンを短く押し、再起動を選択します。 

2. 測定結果の読み出しと再保存 

FCPRO測定結果を読み出し、再保存します。 

1. File Explorer > 必要な FCOMPアイコン の測定結果ファイルを選択 > Load を押します。 
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2. Display Results File を押します。 

 

3. Fast Report を押し、Save Mode(Std) メニューにて書き換え対象とするファイルについて Yesを選択し

ます。 

 

4. Save を押し、新しいファイル名を指定しチェックマークを押します。同一ファイル名で上書きする場合は

そのままチェックマークを押し、Overwrite? のメッセージで Yesを押すと英語版に書き換えられます。 
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ファイル名を変更する場合： 

 

上書き変更の場合： 

 

 

5. Exitを押し、File Explorerを終了します。 
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